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Wałbrzych, dnia 08.11.2023 r.  
DZPZ-530- Zp/70/PN/23 
 
 
 

Wykonawcy – wszyscy 
 
 

Dotyczy:  Dostawa materiałów medycznych na Oddziały Szpitalne Specjalistycznego Szpitala im. 
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu- Zp/70/PN/23 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust.  2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

 
Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawu z igłą do biopsji histopatologicznej 16G 
x 10cm. Mocny mechanizm sprężynowy ładowny skokowo. Możliwość ustawienia długości 
pobieranego bioptatu na 9 mm, 19 mm lub 29 mm. Echogeniczny marker ułatwiający pozycjonowanie 
pod kontrola USG. Oznaczenie centymetrowe dla łatwiejszego określenia głębokości wkłucia. Ostrze 
widoczne w obrazie USG. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga dwóch możliwości wyboru długości 
wycinka histopatologicznego- 15mm lub 22mm, proponowana długość 9mm jest za krótka, 
natomiast dlugość 29mm jest za duża, ryzyko powstania powikłań. 
 
Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy nie posiadający obrotowej części Y? Układ ten jest 
dedykowany do pracy z respiratorem SERVO przez producenta urządzenia, firmę Getinge. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza układu oddechowego nie posiadającego obrotowej części Y. 
Zgodnie z opisem w SWZ Zamawiający wymaga obrotowej części Y ze względu na możliwość 
szybkiej zmiany pozycji ułożenia układu oddechowego względem rurki intubacyjnej. 
 
Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia filtra umożliwiającego prowadzenia wentylacji przez 48 
godzin bez konieczności jego wymiany? 
Odp. Zamawiający zgodnie z opisem w SWZ oczekuje skuteczności filtra min 24 godziny, 
Zamawiający  dopuszcza filtr umożliwiający prowadzenie wentylacji przez 48 godzin bez 
konieczności jego wymiany. 
 
Pytanie nr 4. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia filtra w którego obudowie znajduje się filtr HEPA chroniący 
przed bakteriami i wirusami oraz filtr elektrostatyczny gromadzący rozpylone pozostałości płynów w 
gazach wydychanych przez pacjenta. 
Odp. Zamawiający zgodnie z opisem w SWZ oczekuje filtra jednorazowego - materiał HEPA z 
możliwością stosowania przy wentylacji noworodka i wcześniaka. Zamawiający dopuszcza filtr, 
w którego obudowie znajduje się filtr HEPA chroniący przed bakteriami i wirusami oraz filtr 
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elektrostatyczny gromadzący rozpylone pozostałości płynów w gazach wydychanych przez 
pacjenta. 
 
Pytanie nr 5. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowego mocowania w postaci tasiemki z rzepem będącej w 
komplecie z silikonową maseczką w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania 
układu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 6. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga maseczek jednorazowego użytku dostępnych w rozmiarach XS, S, M, L, 
L+, XL ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7. Dotyczy pakietu nr 5 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 5 nie zaszła pomyłka w określeniu długości 
bioptatu? Według naszej wiedzy podana długość 15 mm i 22 mm jest długością penetracji igły 
(wkłucia)  a nie długością pobieranego wycinka. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie 
igły o długości penetracji 15mm i 22 mm i długościami pobieranego wycinka 10 mm i 20 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenie oferty na taśmy wymienne w przeliczeniu na pełne 
opakowania tj. 2 opakowania każde po 102szt. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności zaoferowania w pozycji nr 2 produktu 
będącego wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. z 2022r. poz. 974). Producent taśmy wymiennej do czujników LNCS firma Masimo, nie 
zaklasyfikował jej jako wyrobu medycznego. Tym samym zwracamy się z prośbą o dodanie 
sformułowania „o ile dotyczy” do oświadczenia stanowiącego zał. Nr 10 swz.. 
Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę wymienną do czujników LNCS firmy Masimo, bez 
klasyfikacji jej jako wyrobu medycznego, pod warunkiem bezpiecznego stosowania u 
noworodka donoszonego i przedwcześnie urodzonego. Zamawiający dokona zmiany SWZ. 
 
Pytanie nr 10. Dotyczy zapisów SWZ 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do pakietu nr 3 oraz 4. Prośbę 
swą motywujemy faktem, iż w.w. postepowaniu nie jest oceniana jakość a produkty te znane są 
Zamawiającemu. 
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
Pytanie nr 11. Dotyczy projektu umowy 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienie, które wpłynie od dostawcy po godz. 14.00 było 
traktowane jako wysłane następnego dnia roboczego o 8.00 rano? Wszystkie zamówienia są 
realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można 
było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 12. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 7 i 8 
Ze względu na sposób konfekcjonowania produktów zwracamy się z prośbą o zmianę  wymaganej 
ilości w pakiecie nr 3 poz. 7 i 8 na 10 szt. Najmniejsze opakowanie handlowe dla wyspecyfikowanych 
w poz. 7 i 8 produktów to 10 szt.,  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie mamy możliwości 
podziału opakowań i  sprzedaży na sztuki, zmiana wymaganej ilości umożliwi dostarczanie całych 
opakowań. 
Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ w pakiecie nr 3 poz. 7 i 8 na 10 szt. 
 
Pytanie nr 15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-5 
Czy zamawiający dopuści op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem szt. na op. ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6 
Czy zamawiający dopuści op. a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem szt. na op. ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7 
Jaki rozmiar opatrunku zamawiający ma na myśli? 
Odp. Zgodnie z opisem w SWZ rozmiar opatrunku 12x10 cm. 
 
Pytanie nr 18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9-10 
Czy zamawiający dopuści op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem szt. na op. ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19. Dotyczy pakietu nr 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie znacznika o średnicy 18g, która jest mniejsza niż obecnie 
wymagana 17g. Średnica znacznika biopsji powinna być jak najcieńsza, w celu jak najmniejszego 
dyskomfortu pacjentki. 
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza ponieważ mniejsza średnica znacznika utrudnia znalezienie 
znacznika w piersi. 
 
Pytanie nr 20. Dotyczy wzoru umowy w & 3 pkt 1 
W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła 
do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, 
zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni.   
Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji 
umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od 
nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.  
Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania 
zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą 
niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest 
od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.  
Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie  
z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne 
zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu 
umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty 
kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych. 
W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez 
wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 10 dni wraz ze zmianą kryteriów oceny ofert.. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 21. Dotyczy wzoru umowy w & 3 pkt 6 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę wadliwego Przedmiotu Zamówienia na 
wolny od wad do 5 dni roboczych. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 22. Dotyczy wzoru umowy w & 5 pkt 3 
Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty 
otrzymania faktury VAT. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 

                                                                                                Zatwierdził : 
Zastępca Dyrektora 

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
Dominik Łoziński 
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