
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach  40-027  Katowice ul. Francuska 20-24 

 
Katowice, dn. 15.02.2023r. 

 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 
nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1,  
Nr sprawy: ZP-23-011UN 
 
                 

  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1, Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 strzykawki ze skalą z dokładnością: 2ml – co 0,1 ml, 5ml – co 0,1 ml, 
10ml – co 0,2 ml, 20ml – co 1 ml? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2, Pakiet nr 6 poz. 1-3 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w 
formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 3, Pakiet nr 6 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi 
do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia . 
Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i 
powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść 
do jego niekontrolowanego rozcieńczenia. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 4, Pakiet nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 
przeźroczystego PVC 55 mm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 5, Pakiet nr 6 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm 
w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 6, Pakiet nr 6 poz. 1-2 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu 
to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej 
z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia pozycji do osobnego pakietu.  
 
Pytanie 7, Pakiet nr 2 poz. 1a, b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 
ml; ? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 8, Pakiet nr 2 poz. 1a, b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia strzykawki dwuczęściowej  na opakowania po 100 
szt.. oraz podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ.  
W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk 



zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna  
z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi 
dawać pełną ilość opakowań, bez reszty. 
 
Pytanie 9, Pakiet nr 2 poz. 1c, d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  j.u. z rozszerzoną skalą: 10-12 ml;  
oraz 20-22 ml; ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zamian. 
 
Pytanie 10, Pakiet nr 2 poz. 1c, d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia strzykawki trzyczęściowej  na opakowania 10 ml 
po 100 szt.., 20  ml- 50 szt.  oraz podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ.  
W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk 
zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna   
z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi 
dawać pełną ilość opakowań, bez reszty. 
 
Pytanie 11, Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do aspirowania płynów i leków bez zastawki 
zabezpieczającej? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 12, Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły motylkowej w rozmiarze 0,8 x 300 mm? 
Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 13, Pakiet nr 6 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości. 
Komora kroplowa z kroplomierzem 20 kropli/ mililitr. Odpowietrznik z filtrem. Regulator umiejscowiony na 
drenie. Regulator w kształcie beczułki tj. cylindra z podwójną skalą regulacji. Regulacja dla płynów o różnej 
gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%. Zakończenie drenu końcówką Luer Lock z 
zatyczką. Posiada wstawkę do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym. Aparat bez zawartości 
ftalanów. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.  
 
Pytanie 14, Pakiet nr 2 poz. a i b 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną  skalą pomiarową, 
co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 15, Pakiet nr 2 poz. a i b 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez 
przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków 
w iniekcji ,  gwarantującym płynną podaż leku. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 16, Pakiet nr 2 poz. a i b 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą 
producenta  i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą  identyfikację strzykawki. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 17, Pakiet nr 2 poz. c i d 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawek  z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia – 
optyczne i wyczuwalne, co umożliwia bezpieczne otwarcie  opakowania i wyjęcie strzykawki zawsze od strony 
tłoka. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 18, Pakiet nr 2 poz. c i d 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawek z tłokiem i cylindrem z polipropyleni 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. 
 
Pytanie 19, Pakiet nr 2 poz. e 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką 
ściętą prosto, nie pod kątem. 



Odp.: 
 
Pytanie 20, Pakiet nr 2 poz. e 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą 
producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 21, Pakiet nr 6 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie  czy oczekuje zaoferowania przyrządu do infuzji/przetaczania płynów 
infuzyjnych  z komorą  kroplową o długości min. 60 mm w części przeźroczystej. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 22, Pakiet nr 6 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie  czy oczekuje zaoferowania przyrządu do infuzji/przetaczania płynów 
infuzyjnych  z komorą  kroplową wolną od PCV 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 23, Pakiet nr 6 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do  przetaczania płynów 
infuzyjnych  z igłą biorczą dwukanałową ściętą  dwupłaszczyznowo , co uniemożliwia wysuwanie się  przyrządów 
z pojemników  i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne 
wypełnienie komory. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 24, Pakiet nr 6 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do  przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w  
zaciskacz rolkowy  z  miejscem (dodatkowy otwór)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce 
na podwieszenie drenu. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 25, Pakiet nr 6 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy  
z miejscem (dodatkowy otwór)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie 
drenu. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 26, Pakiet nr 6 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z 
elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV. 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.  
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