
 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego ZPU 4/2025 na zakup filtrów laboratoryjnych do preparatyki 

ubogoleukocytarnego KKCz (2000 szt.) 

 

Poniżej Zamawiający odpowiada na pytania:  

 

 

Pytanie nr 1 dotyczy projektu Umowy (§ 5 ust. 1) 

Wnosimy o wyrażenie zgody, by w przypadku wystąpienia wady jakościowej produktu termin 

na ustosunkowanie się do reklamacji wynosił 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji, a 

termin na wymianę wadliwego towaru wynosił 7 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji. 

W ramach uzasadnienia proponowanej zmiany wyjaśniamy, że treść wzoru umowy zaproponowana 

przez Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, 

czy jest ona uzasadniona. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga bowiem zbadania 

wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę by w przypadku wystąpienia wady jakościowej produktu termin 

na ustosunkowanie się do reklamacji wynosił 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji, a 

termin na wymianę wadliwego towaru wynosił 7 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji.  

Zmiany w Umowie zaznaczone są kolorem czerwonym 

 

Pytanie nr 2 dotyczy projektu Umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści projektowanych postanowień umowy zapisu 

umożliwiającego zmianę dostarczanego produktu w przypadku wprowadzenia do obrotu 

zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu wraz z ewentualnie towarzyszącą temu zmianą jego 

numeru katalogowego? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści projektowanych postanowień umowy zapisu 

umożliwiającego zmianę dostarczanego produktu w przypadku wprowadzenia do obrotu 

zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu wraz z ewentualnie towarzyszącą temu zmianą jego 

numeru katalogowego. 

Zmiany w Umowie zaznaczone są kolorem czerwonym. 

 

Pytanie nr 3 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga aby pojemnik transferowy był połączony integralnie z filtrem, a także aby 

strata erytrocytów była mniejsza niż 15%. Czy Zamawiający wymaga aby w celu 

zoptymalizowania odzysku składnika krwi filtr był wyposażony w miękką obudowę zapewniającą 

samoistne zapadnięcie oraz opróżnienie filtra? 
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Odp.: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza  aby w celu zoptymalizowania odzysku 

składnika krwi filtr był wyposażony w miękką obudowę zapewniającą samoistne zapadnięcie oraz 

opróżnienie filtra. 

 

Pytanie nr 4 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga aby filtry nie uwalniały do krwi substancji fizycznych ani chemicznych oraz 

nie powodowały hemolizy. Czy Zamawiający wymaga aby proces filtracji był możliwy do 

przeprowadzenia bez konieczności wykonywania dodatkowych prac manualnych takich jak np. 

ręczne napełnianie filtra wstępnego, rolowanie drenu? 

Odp.:  Zamawiający nie wymaga Zamawiający dopuszcza  aby proces filtracji był możliwy do 

przeprowadzenia bez konieczności wykonywania dodatkowych prac manualnych takich jak np. 

ręczne napełnianie filtra wstępnego, rolowanie drenu. 

 

 

 


