Specyfikacja

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Aparat EKG
	4 komplety
	
	
	
	
	
	


Parametry techniczne

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ 

	Parametry ogólne

	1. 10
	Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci.
	TAK
	

	2. 
	Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG.
	TAK
	

	3. MA
	Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG.
	TAK
	

	4. 
	Prezentacja krzywych:  układ standardowy lub Cabrera.
	TAK
	

	5. 
	Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka.
	TAK
	

	6. 
	Zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy.
	TAK
	

	7. 
	Regulowana długość zapisu badania automatycznego - w przedziale od 6 do 30 sekund.
	TAK
	

	8. 
	Wydruk na drukarce aparatu (papier 112 mm)  lub zewnętrznej drukarce
	TAK
	

	9. 
	Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie.
	TAK
	

	10. 
	Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
	TAK
	

	11. 
	Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku.
	TAK
	

	12. 
	Obsługa za pomocą panelu dotykowego o przekątnej 7”. Informacje w języku polskim.
	TAK
	

	13. 
	Baza pacjentów i badań, wykonanie mn.300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
	TAK
	

	14. 
	Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości.
	TAK
	

	15. 
	Automatyczna analiza i interpretacja.
	TAK
	

	16. 
	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu.
	TAK
	

	17. 
	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących.
	TAK
	

	18. 
	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca.
	TAK
	

	19. 
	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym.
	TAK
	

	20. 
	Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym , od 1 do30 sekund
	TAK
	

	21. 
	Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG
	TAK
	

	22. 
	Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv
	TAK
	

	23. 
	Cyfrowa filtracja zakłóceń 25, 35, 50, 60 Hz
	TAK
	

	24. 
	Eksport  badań do pamięci USB,  na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
	TAK
	

	25. 
	Udostępnienie poprzez USB wewnętrznego dysku aparatu i eksport badań do komputera
	TAK
	

	26. 
	Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet
	TAK
	

	27. 
	Archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB).
	TAK
	

	28. 
	Wymiary max 270x210x60 mm.
	TAK
	

	29. 
	Wyposażenie
	TAK
	

	30. 
	Elektrody kończynowe - 4 szt. (typ EKK).
	TAK
	

	31. 
	Elektrody przedsercowe - 6 szt. (typ EPP).
	TAK
	

	32. 
	Kabel EKG: złącze IEC, zakończenia bananowe 4.0, ilość przyłączeń 10,długość 270 cm, współpraca z elektrodami klipsowymi, przyssawkowymi, elektrodami jednorazowymi – 1 szt.
	TAK
	

	33. 
	Kabel zasilania sieciowego.
	TAK
	

	34. 
	Papier: szerokość 112mm - 1 rolka.
	TAK
	

	35. 
	Żel do EKG – 1 szt.
	TAK
	

	36. 
	Wózek medyczny posiadający certyfikat CE z wysięgnikiem na kabel pacjenta, półką na urządzenia medyczne oraz dodatkową na akcesoria do urządzenia
	TAK
	

	Inne wymagania
	
	TAK

	37. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.
	TAK
	

	38. 
	Spełniane standardy EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51
	TAK
	

	39. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	40. 
	Dostawca zobowiązuje się do:

- dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego.

oraz przeprowadzi szkolenie personelu medycznego z obsługi użytkowania aparatu EKG
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	41. 
	Gwarancja – 24 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne przez autoryzowany serwis Producenta , w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej, niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta
	TAK
	

	42. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
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