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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do termolezji (zwanego dalej urządzeniem) dla Dolnośląskiego 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1.1 do Formularza oferty. 

3. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 

4. Urządzenie będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi spełniać obowiązujące prawnie wymogi 
dopuszczenia do obrotu, w szczególności być zgodne z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 

medycznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.974 z późn.zm.). Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  jest 
zobowiązany okazać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do obrotu.  

5. Oferowane urządzenie musi być w pełni być zgodne z obowiązującymi normami, dotyczącymi tego 
urządzenia i posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.  

6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:  

a) Dostarczyć urządzenie zgodne z opisem zawartym w Załączniku nr 1.1 do Formularza oferty do 

siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. Janusza Korczaka 1,  

b) Zainstalować urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

c) Dokonać prób i sprawdzeń,  

d) Przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia,  

e) Przekazać Zamawiającemu paszport techniczny oraz sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi, 

f)   Przekazać kartę gwarancyjną, uwzględniającą warunki wymagane w tym zakresie przez 

Zamawiającego. 

7. Termin wykonania zamówienia:  12 tygodni od daty zawarcia umowy  

8. Po zainstalowaniu, urządzenie musi być w pełni gotowe do pracy (użytkowania) bez ponoszenia przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Wszelkie koszty związane z dostawą i 

instalacją, a także próbami oraz sprawdzeniem i szkoleniem muszą być przez Wykonawcę wkalkulowane 

w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową 

będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

9. Okres gwarancyjny jakim zostanie objęte urządzenie musi wynosić minimum 24 miesiące od 

zainstalowania (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych). 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także 

tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika (jeżeli urządzenie 

wymaga takich przeglądów i czynności konserwacyjnych).  

11. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez 

określenie wymogu zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, 

pod rygorem utraty gwarancji.  

12. Wymagane podstawowe parametry techniczne i cechy użytkowe urządzenia stanowiącego przedmiot 

zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 1.1 do Formularza oferty. Określone parametry i cechy 

należy przyjąć jako graniczne. Nie spełnienie ich w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

13. Podana w Załączniku do Formularza oferty kalkulacja ceny musi uwzględniać cenę kompletnego 

urządzenia (wszystkich jego elementów i wyposażenia/oprzyrządowania).  

14. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego.  

 


