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                     Załącznik Nr 3
do SWZ
Parametry graniczne
	L.p.
	Parametr

	Potwierdzenie / opis Wykonawcy

	PAKIET Nr 1: Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum (IgG i IgM) met. ELISA 

	1
	Zestaw do oznaczania na analizatorze I2P
	

	3
	Mieszanina minimum 4 antygenów Treponema pallidum 
	

	4
	Oddzielny zestaw do oceny IgG i IgM
	

	5
	Ocena ilościowa klasy IgG i półiloścowa w klasie IgM
	

	6
	Bufor do rozcieńczania surowicy do badania klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoldalnego i IgG
	

	7
	Zestaw zawiera kalibratory do surowicy i do PMR
	

	8
	Okres ważności zestawu minimum 10 miesięcy, a po otwarciu minimum 4 miesiące
	

	9
	Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń (w tym kontrole pozytywną i negatywną)
	

	Pakiet Nr 2:  Dostawa odczynników do diagnostyki mykologicznej i wenerologicznej

	1
	Podłoża probówkach z etykietą (nazwa podłoża, nr serii, data ważności), z wciskanym korkiem 
	

	2
	Okres ważności od chwili dostarczenia do laboratorium minimum 10 miesięcy
	

	3
	Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej ≈ 25OC
	

	4
	Podłoża muszą pochodzić od jednego producenta, który posiada ISO 17025 – przedstawić dokument potwierdzający 
	

	5.
	Test do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
w zestawie przynajmniej 10 substancji przeciwgrzybiczych:

· Nystatyna
· Flucytozyna
· Amfoteracyna
· Ekonazol
· Ketokonazol
· Klotrimazol
· Mikonazol
· Itrakonazol
· Vorikonazol
· Flukonazol
	

	6.
	Test studzienkowy zawierający w zestawie sól fizjologiczną do rozcieńczeń
	

	Pakiet Nr 3: Dostawa testów określających MIC grzybicze

	1
	Każdy pasek MIC opisany nazwą antybiotyku (skrót nazwy)
	

	2
	Każde opakowanie pasków MIC opisane: pełna nazwa antybiotyku, zakres stężeń, numer serii, data ważności
	

	3
	Pasek plastikowy ze skalą gradientu stężenia antybiotyku
	

	4
	Opis metody, odczytu wyników oraz opinia Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej oraz kierownika KORLD
	

	5
	Ciągły zakres 15 podwójnych stężeń antybiotyku
	

	6
	Certyfikat CE
	

	7
	Certyfikaty kontroli jakości
	

	8
	Data przydatności do użycia ponad rok
	

	Pakiet NR 4 : System do analizy parazytologicznej

	1
	Zestawy jednorazowego użytku gotowe do użycia wypełnione fabrycznie odczynnikami
	

	2
	Kał po pobraniu zanurzony w odczynniku
	

	3
	Pionowe, trójwymiarowe filtry umożliwiające separację jaj, larw, cyst i oocyst pasożytów
	

	4
	Obecny filtr tłuszczowy
	

	Pakiet Nr 5: RPR, reaginy kiłowe, MIC oraz Cryptococcus neoformans

	1
	RPR- reaginy, wymagane akcesoria: jednorazowe płytki testowe, zakraplacz, jednorazowe pipety z mieszadełkiem.
	

	2
	TPHA (test hemaglutynacji biernej)
Wymagane akcesoria: jednorazowe płytki testowe
	

	3
	Cryptococcus neoformans – test lateksowy do wykrywania antygenu krążącego w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym, BAL-u oraz moczu
	


Podłoża hodowlano–transportowe dla grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych, dermatofitów. Wyrób sterylny, jednorazowego użycia, do diagnostyki in vitro.

	
	
	

	5
	Podłoże 1 – pozwala na prawidłowy wzrost wszystkich gatunków grzybów potencjalnie patogennych dla człowieka.

Podłoże 2 – podłoże selektywne, umożliwia wstępną identyfikację dermatofitów i grzybów drożdżopodobnych.
	

	6
	Test studzienkowy met. mikrorozcieńczeń w bulionie do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC (rzeczywisty) zawierający minimum 9 antymykotyków
· Amfoteracyna B 0,03 – 16 mg/l

· 5-Fluorocytozyna 0,06 – 32 mg/l

· Anidulafungina 0,002 – 8 mg/l

· Caspofungina 0,002 – 8 mg/l

· Micafungina 0,002 – 8 mg/l

· Flukonazol 0,25 – 128 mg/l

· Itraconazol 0,03 – 4 mg/l

· Posaconazol 0,008 – 8 mg/l

· Voriconazol 0,008 – 8 mg/l
	 

	7
	Podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji grzybów drożdżoidalnych w obrębie rodzaju Candida do minimum 4 gatunków
· Candida albicanns
· Candida glabrata
· Candida krusei
· Candida tropicalis
	

	Pakiet Nr 6: Dostawa odczynników do oznaczania antygenów  Giardia intenstinalis i Cryptosporidium

	1
	Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania koproantygenu Giardia  czułość > 97% specyficzność > 97%
	

	2
	Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Cryptosporidium w kale czułość > 99% specyficzność            > 99%
	

	3
	Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia, Entamoeba histolitica, Cryptosporidium w kale
czułość > 94% specyficzność > 100%
	

	4
	Test do kiły IgG/IgM  czułość > 99% specyficzność > 99%
	

	Pakiet Nr 7: Płytki do oznaczania dermatofitów

	1
	Płytki jednorazowe do oznaczania dermatofitów w aparacie MALDI Biotarget
	


PARAMETRY OCENIANE
	Pozycja
	Parametr
	Ocena punktowa
	Potwierdzenie Wykonawcy (Opis)

	Pakiet 2

	Pozycja nr 1,2,3,4

	1) Wysokość probówki 96 – 110 bez korka
	tak- 10 pkt
nie- 0 pkt.
	

	
	2) Czułość podłoża – odzysk kolonii
	wysoka - 10 pkt
niska - 0 pkt.
	

	Pozycja nr 5

	1) Jednoznaczność odczytu
	wysoka - 10 pkt
niska - 0 pkt.
	

	
	2) Test zawiera studzienkę kontrolną
	tak- 10 pkt
nie- 0 pkt
	

	Pakiet 4

	
	Wielkość zestawu 
	do 50 szt –  20 pkt
od 51 szt do 100 szt – 10 pkt
powyżej 100 szt –  0 pkt
	

	
	Długość łopatki:
	od 7 do 10 cm  -  20  pkt
5 do  7 cm   -  10 pkt
poniżej  5 cm   -    0 pkt
	

	
	Obecność tłuszczu w preparatach
	nieobecny 20 pkt
obecny        0 pkt
	


