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	Lp.
	Parametry wymagane

	1
	Pompa próżniowa membranowa, chemoodporna, elementy kontaktujące się z rozpuszczalnikiem wykonane z PTFE

	2
	System wyposażony w chłodnicę

	3
	Zintegrowany kontroler próżni z cyfrowym wyświetlaczem

	4
	Automatyczna kontrola próżni przez zmianę obrotów silnika pompy 

	5
	Prędkość przepływu przynajmniej 1,8 m3/godz 

	6
	Próżnia końcowa przynajmniej 2 mbar abs

	7
	Próżnia końcowa z balastem gazu przynajmniej 4 mbar abs

	8
	Klasa ochrony IP 20

	9
	Waga nie większa niż 8 kg 

	10
	Wymiary, nie większe niż 300×350×400 mm (szer. x gł. x wys.)


Zakup systemu próżniowego dla Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).
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